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Medical device directive (EN) This product conforms with the
Medical Device Directive, Council Directive 93/42/EEC: June 14,
1993, following the provisions of Annex II, when it bears the CE
Mark of Conformity shown at left.

This symbol indicates that the waste of electrical and
electronic equipment must not be disposed as unsorted municipal
waste and must be collected separately. Contact an authorized
representative of the manufacturer for information concerning the
decommissioning of your equipment.

The separate collection symbol is affixed to a battery, or its
packaging, to advise you that the battery must be recycled or
disposed of in accordance with local or country laws. The letters
below the separate collection symbol indicate whether cer-tain
elements (Pb=Lead, Cd=Cadmium, Hg=Mercury) are contained in the
battery. To minimize potential effects on the environment and human
health, it is important that all marked batteries that you remove
from the product are properly recycled or dis-posed.

For information on how the battery may be safely removed from
the device, please consult the ser-vice manual or equipment
instructions. Information on the potential effects on the
environment and human health of the substances used in batteries is
available at this url:

http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by, or on
the order of, a physician.

IMPORTANT: SAVE THESE INSTRUCTIONS. PLEASE READ THIS MANUAL
BEFORE USING EQUIPMENT.

This manual may not be reproduced, in whole or in part, without
the written permission of GE Healthcare.

Other product and company names mentioned herein are the
property of their respective owners.

The contents of this document are accurate at the time of
publication. However, changes in design and additional features
can, at any time, be incorporated in the hardware and software and
may not be reflected in this version of the document. Contact GE
Healthcare Technical Support for clarification, if discrepancies
arise.

This document was originally written and verified in English,
part number 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems, a General Electric company, going to
market as GE Healthcare.
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GE OEC Medical Systems, Inc. 384 Wright Brothers Drive Salt Lake
City, Utah 84116 U.S.A. 801-328-9300

GE Medical Systems SCS 283 rue de la Minire78530 Buc,
FranceTelephone: (+33) 1 30 70 40 40 Fax: (+33) 1 30 70 44 40
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Diretiva para dispositivo mdico (PT-BR) Este produto estar em
conformidade com a diretiva de dispositivo mdico Council Directive
93/42/EEC de 14 de junho de 1993, emenda 2007/47/07 (se aplicvel),
de acordo com as disposies do Anexo II, quando ele tiver a marca a
marca de conformidade da CE mostrada esquerda.

Este smbolo indica que o lixo de equipamentos eltricos e
eletrnicos no pode ser descartado como lixo comum e precisa ser
coletado separadamente. Entre em contato com um representante
autorizado do fabricante para obter mais informaes sobre o descarte
do seu equipamento.

O smbolo de coleta separada afixado bateria, ou sua embalagem,
para avisar voc de que a bateria precisa ser reciclada ou
descartada de acordo com as leis locais ou do pas. As letras abaixo
do smbolo de coleta separada indicam se a bateria contm certos
elementos (Pb=chumbo, Cd=cdmio, Hg=mercrio). Para minimizar efeitos
potenciais sade e ao meio ambiente, importante que todas as
baterias

removidas do produto sejam corretamente recicladas ou
descartadas.

Para obter informaes de como a bateria pode ser segura e
corretamente removida do dispositivo, consulte o manual de servio
ou as instrues sobre o equipamento. Informaes sobre os efeitos
potenciais sade e ao meio ambiente das substncias usadas nas
baterias esto disponveis neste endereo:

http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

CAUTION:Leis federais dos EUA restringem a venda deste
equipamento exclusivamente a mdicos.

IMPORTANTE: GUARDE ESTAS INSTRUES. LEIA ESTE MANUAL ANTES DE
USAR O EQUIPAMENTO.

Este manual no pode ser reproduzido, total ou parcialmente, sem
permisso por escrito da GE Healthcare.

Outros nomes de produtos e de empresas aqui mencionados
pertencem a seus respectivos proprietrios.

O contedo deste documento foi considerado acurado no momento da
publicao. Entretanto, alteraes de projeto e recursos adicionais
podem, a qualquer tempo, ser incorporados no hardware e no software
e podem no ser mostrados nesta verso do documento. Entre em contato
com o suporte tcnico da GE Healthcare para obter esclarecimentos,
se houver alguma discrepncia.

Este documento foi originalmente escrito e verificado em ingls,
part number 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems Uma empresa General Electric Nome
comercial: GE Healthcare.
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GE OEC Medical Systems, Inc. 384 Wright Brothers DriveSalt Lake
City, Utah 84116 U.S.A.801-328-9300

GE Medical Systems SCS 283 rue de la Minire78530 Buc,
FranaTelefone: (+33) 1 30 70 40 40 Fax: (+33) 1 30 70 44 40
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(BG) , 93/42/EEC 14 1993 ., II, , .

, , . .

, , . (Pb=, Cd=, Hg=) . , , , .

, .

, , :
http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

CAUTION: .

: . , , .

GE Healthcare.

, , .

. , , , . , " " GE Healthcare .

, . 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems - General Electric, GE Healthcare.
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GE OEC Medical Systems, Inc. 384 Wright Brothers DriveSalt Lake
City, Utah 84116 801-328-9300

GE Medical Systems SCS 283 rue de la Minire78530 Buc, : (+33) 1
30 70 40 40 : (+33) 1 30 70 44 40
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(ZH-CN) CE 1993 6 14 Council Directive 93/42/EEC Annex II

Pb= Cd= Hg=

url

http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

GE Healthcare

GE Healthcare 5376347-199DEV

GE OEC Medical Systems General Electric Company GE
Healthcare
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GE OEC Medical Systems, Inc. 384 Wright Brothers DriveSalt Lake
City, Utah 84116 U.S.A.801-328-9300

GE Medical Systems SCS 283 rue de la Minire78530 Buc,
France(+33) 1 30 70 40 40(+33) 1 30 70 44 40
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(ZH-TW) CM 1993 6 14 93/42/EEC (Council Directive 93/42/EEC )
Annex II

(Pb=Cd=Hg= )

URL
http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html

GE (GE Healthcare)

GE (GE Healthcare Technical Support) 5376347-199DEV

GE OEC Medical Systems GE General Electric
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GE OEC Medical Systems, Inc. 384 Wright Brothers DriveSalt Lake
City, Utah 84116 U.S.A.801-328-9300

GE Medical Systems SCS 283 rue de la Minire78530 Buc,
FranceTelephone: (+33) 1 30 70 40 40 Fax: (+33) 1 30 70 44 40
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Propis medicinskih ureaja (HR) Ovaj proizvod sukladan je s
Direktivom o medicinskim ureajima, Direktivom vijea 93/42/EEZ od
14. lipnja 1993, dopunjenom 2007/47/07 (kad je primjenjivo)
sljedeim odredbama iz Dodatka II, kad je otisnut CE znak
sukladnosti prikazan lijevo.

Ovaj znak pokazuje da se elektrina i elektronika oprema ne smije
zbrinjavati kao nesortirani komunalni otpad, ve se mora odvojeno
skupljati. Kontaktirajte ovlatenog zastupnika proizvoaa u vezi
informacija o povlaenju vae opreme iz rada.

Znak za odvojeno skupljanje je privren na bateriju ili njeno
pakiranje, kako bi vas obavijestio da se baterija mora reciklirati
ili odloiti u skladu s lokalnim ili dravnim zakonima. Slova ispod
znaka za odvojeno skupljanje pokazuju sadri li baterija odreene
elemente (Pb=olovo, Cd=kamidij, Hg=iva). Radi maksimalnog
smanjivanja tetnog utjecaja na ljudski okoli i ljudsko zdravlje,
vano je da se sve oznaene baterije koje uklonite iz proizvoda,
propisno recikliraju ili odloe.

Vie informacija o sigurnom uklanjanju baterije iz ureaja
potraite u servisnom priruniku ili uputama za rad s opremom.
Podatke o moguim tetnim utjecajima na okoli i ljudsko zdravlje
tvari koje se koriste u baterijama moete vidjeti na ovoj web
adresi:

http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

OPREZ: Ameriki federalni zakon ograniava prodaju ovog ureaja na
prodaju samo po nalogu lijenika.

VANO - SPREMITE OVE UPUTE. MOLIMO PROITAJTE OVAJ PRIRUNIK PRIJE
KORITENJA OPREME.

Ovaj priunik ne smije se reproducirati, u cijelini ili djelomino
bez pismene dozvole od GE Healthcare.

Nazivi drugih proizvoda i tvrtki ovdje navedenih vlasnitvo su
njihovih odgovarajuih vlasnika.

Sadraj ovog dokumenta bio je toan u vrijeme objavljivanja.
Meutim, promjene u dizajnu i dodatnim svojstvima mogu u bilo koje
vrijeme biti ugraene u hardver i softver, a da nisu navedene u ovoj
verziji dokumenta. Ako primjetite neusklaenost ili nejasnoe,
kontaktirajte GE Healthcare tehniku podrku.

Ovaj dokument izvorno je napisan i ovjeren na engleskom jeziku,
broj dijela 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems, tvrtka General Electric, na tritu
predstavljena kao GE Healthcare.
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GE OEC Medical Systems, Inc. 384 Wright Brothers DriveSalt Lake
City, Utah 84116 U.S.A.801-328-9300

GE Medical Systems SCS 283 rue de la Minire78530 Buc,
FrancuskaTelefon: (+33) 1 30 70 40 40 Faks: (+33) 1 30 70 44 40
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Smrnice pro zdravotnick zazen (CS) Pokud tento produkt nese
oznaen shody CE (viz vlevo), vyhovuje smrnici pro zdravotnick
zazen, tj. smrnici Rady 93/42/EHS ze 14. ervna 1993 a d se
ustanovenmi plohy II.

Tento symbol oznauje, e odpad z elektrickho a elektronickho
zazen nesm bt likvidovn s netdnm domovnm odpadem a mus bt sebrn zvl
. Informace tkajc se uveden zazen mimo provoz zskte u autorizovanho
zstupce vrobce.

Na baterii nebo jejm obalu je symbol oddlenho sbru, kter vs
upozoruje, e baterie mus bt recyklovna nebo zlikvidovna v souladu s
mstnmi nebo nrodnmi pedpisy. Psmena pod symbolem oddlenho sbru
oznauj, zda jsou v baterii obsaeny urit prvky (Pb = olovo, Cd
=kadmium, Hg = rtu). K minimalizaci monch dopad na ivotn prosted a
zdrav osob je dleit, aby vechny oznaen baterie, kter vyjmete ze
zazen, byly dn recyklovny nebo zlikvidovny.

Informace o bezpenm vyjmut baterie ze zazen naleznete v servisn
pruce nebo v nvodu k obsluze zazen. Informace o monch incch ltek
pouitch v baterich

na ivotn prosted a zdrav osob jsou k dispozici na webov adrese:
http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

UPOZORNN: Federln zkon USA omezuje tento pstroj na prodej lkaem
nebo na pkaz lkae.

DLEIT: TENTO NVOD SI USCHOVEJTE. PED POUITM ZAZEN SI PETTE TENTO
NVOD.

Tuto pruku nelze zcela ani z sti reprodukovat bez psemnho
souhlasu spolenosti GE Healthcare.

Ostatn nzvy vrobk a spolenost uveden v tto pruce jsou majetkem
pslunch vlastnk.

Obsah tohoto dokumentu byl v dob jeho vydn pesn. V konstrukci
pstroje vak mohou bt kdykoliv provedeny zmny a hardware a software
me bt doplnn o nov prvky, kter se nemus projevit v tto verzi
dokumentu. V ppad rozpor se prosm obrate na oddlen technick podpory
spolenosti GE Healthcare.

Tento dokument byl pvodn napsn a oven v anglitin, dl slo
5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems, spolenost koncernu General Electric, na
trhu pod znakou GE Healthcare.
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GE OEC Medical Systems, Inc.384 Wright Brothers DriveSalt Lake
City, Utah 84116 U.S.A.801-328-9300

GE Medical Systems SCS 283 rue de la Minire78530 Buc,
FranceTelephone: (+33) 1 30 70 40 40 Fax: (+33) 1 30 70 44 40
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Direktiv for medicinsk apparat (DA) Dette produkt er i
overensstemmelse med Rdets direktiv 93/42/EF af 14. juni 1993 om
medicinsk udstyr, i henhold til bestemmelserne i bilag II, nr det
brer EF-overensstemmelsesmrket, som er vist til venstre.

Dette symbol indikerer, at affald fra elektrisk og elektronisk
udstyr ikke m bortskaffes som usorteret husholdningsaffald, og at
det skal indsamles separat. Kontakt en af fabrikantens autoriserede
reprsentanter for information om, hvordan udstyret bortskaffes.

Symbolet for separat indsamling er psat et batteri eller
emballagen for at gre opmrksom p, at batteriet skal genanvendes
eller bortskaffes i overensstemmelse med lokale og landsdkkende
love. Bogstaverne under symbolet for separat indsamling indikerer,
om batteriet indeholder visse grundstoffer (Pb=bly, Cd=cadmium,
Hg=kvikslv). For at minimere mulige konsekvenser for miljet og
menneskers sundhed er det vigtigt, at alle markerede batterier, som
fjernes fra produktet, bliver korrekt genanvendt eller
bortskaffet.

Se servicehndbogen eller udstyrets instruktioner for information
om, hvordan batteriet kan fjernes sikkert fra enheden. Information
om de mulige konsekvenser for

miljet og menneskers sundhed af de stoffer, som er anvendt i
batterierne, kan findes p denne url:
http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

FORSIGTIG: Iflge amerikansk lovgivning (USA) m denne enhed kun
slges af lger eller efter lgers bestilling.

VIGTIGT: GEM DISSE INSTRUKTIONER. LS DENNE HNDBOG, FR UDSTYRET
TAGES I BRUG.

Denne hndbog m ikke gengives, hverken helt eller delvist, uden
skriftlig tilladelse fra GE Healthcare.

Andre heri omtalte produkt- og virksomhedsnavne tilhrer deres
respektive ejere.

Indholdet i dette dokument er korrekt p udgivelsestidspunktet.
ndringer i design og ekstra funktioner kan imidlertid lbende
inkorporeres i hardwaren og softwaren, hvilket muligvis ikke vil
fremg af denne udgave af dokumentet. I tilflde af
uoverensstemmelser kontaktes GE Healthcare's tekniske support for
at afklare eventuelle sprgsml.

Dette dokument er oprindelig skrevet og verificeret p engelsk,
delnummer 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems, en virksomhed tilhrende General
Electric, markedsfres som GE Healthcare.
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GE OEC Medical Systems, Inc. 384 Wright Brothers DriveSalt Lake
City, Utah 84116 USA801-328-9300

GE Medical Systems SCS 283 rue de la Minire78530 Buc,
FranceTlf.: (+33) 1 30 70 40 40 Fax: (+33) 1 30 70 44 40
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Richtlijn Medische Apparaten (NL) Dit product voldoet aan de
Richtlijn Medische Apparaten, richtlijn van de Raad 93/42/EG: 14
juni 1993 ingevolge de bepalingen van Bijlage II, wanneer het het
conformiteitssymbool CE draagt (zie links).

Dit symbool geeft aan dat afval van elektrische en elektronische
apparatuur niet met het gewone afval mag worden verwijderd en
afzonderlijk moet worden ingezameld. Neem contact op met een
geautoriseerd vertegenwoordiger van de fabrikant als u informatie
wilt over het buiten gebruik stellen van uw apparatuur.

Het aparte inzamelingssymbool is bevestigd op een batterij of de
verpakking daarvan om u op de hoogte te stellen van het feit dat de
batterij moet worden hergebruikt of afgevoerd volgens de
plaatselijk geldende.wet- en regelgeving. De letters onder het
symbool voor gescheiden inzameling geven aan of de batterij
bepaalde elementen (Pb=lood, Cd=cadmium, Hg=kwik) bevat. Het is
belangrijk dat u potentile effecten op milieu en menselijke
gezondheid minimaliseert door alle gemarkeerde batterijen die uit
het product worden verwijderd, op de juiste manier her te gebruiken
of af te voeren.

Raadpleeg de onderhoudshandleiding of de instructies bij de
apparatuur voor informatie over de beste manier om de batterij
veilig uit het apparaat te verwijderen. Informatie over de
potentile effecten van de in de batterijen gebruikte stoffen op
milieu en menselijke gezondheid is te vinden op deze webpagina:

http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

FORSIGTIG: Volgens Amerikaanse federale wetgeving mag dit
apparaat alleen verkocht worden aan of in opdracht van een
geneeskundige.

BELANGRIJK: BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. LEES DEZE HANDLEIDING
VOORDAT U DE APPARATUUR GEBRUIKT.

Het is niet toegestaan om deze handleiding in haar totaliteit of
gedeeltelijk te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming
van GE Healthcare.

Overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden
vermeld zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

De inhoud van dit document is accuraat ten tijde van publicatie.
Wijzigingen in ontwerp of bijkomende kenmerken kunnen echter, op
elk willekeurig moment, in de hard- en software worden opgenomen en
kunnen mogelijk niet aanwezig zijn in deze versie van het document.
Neem in geval van verschillen contact op met GE Healthcare
Technical Support voor nadere uitleg.

Dit document is oorspronkelijk geschreven en gecontroleerd in
het Engels, onderdeelnummer 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems is een dochteronderneming van General
Electric die handelt onder de naam GE Healthcare.
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GE OEC Medical Systems, Inc. 384 Wright Brothers DriveSalt Lake
City, Utah 84116 U.S.A.+ 1 801-328-9300

GE Medical Systems SCS 283 rue de la Minire78530 Buc,
FrankrijkTelefoon: (+33) 1 30 70 40 40 Fax: (+33) 1 30 70 44 40
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Meditsiiniseadme direktiiv (ET) See toode vastab
meditsiiniseadmete direktiivile (nukogu direktiiv 93/42/EM: 14.
juuni 1993, vastavalt II lisa stetele, kui sellel on vasakul
nidatud CE-vastavusmrgis.

See smbol nitab, et elektri- ja elektroonilisi seadmeid ei tohi
visata sorteerimata majapidamisjtmete hulka ja need tuleb eraldi
koguda. Vtke seadme hvitamise asjus hendust tootja volitatud
esindajaga.

Meeldetuletuseks, et aku tuleb ringlusse vtta vi krvaldada
vastavalt kohalikele vi riiklikele seadustele, on akule vi selle
pakendile lisatud eraldi jtmete kogumise smbol. Eraldi kogumise
smboli all olevad thed nitavad, kas aku sisaldab teatud elemente
(Pb=plii, Cd=kaadmium, Hg=elavhbe). Vhendamaks vimalikke mjusid
keskkonnale ja inimeste tervisele on oluline, et kik tootest
eemaldatud mrgistatud akud vetakse ringlusse vi krvaldatakse
nuetekohaselt.

Teavet aku ohutu seadmest eemaldamise kohta leiate
teenindusjuhendist vi seadme juhistest. Teavet selle kohta, millist
mju vivad akudes kasutatavad ained avaldada keskkonnale ja inimeste
tervisele, leiate jrgmiselt aadressilt:

http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

HOIATUS: hendriikide fderaalseadus lubab seadet ma arstidele vi
nende tellimusel.

THTIS: HOIDKE NEED JUHISED ALLES. ENNE APARATUURI KASUTAMIST
LUGEGE SEDA JUHENDIT.

Kesolevat kasutusjuhendit ei tohi ilma ettevtte GE Healthcare
kirjaliku loata reprodutseerida ei tervikuna ega osaliselt.

Kik muud juhendis esinevad toote- ja firmanimed kuuluvad nende
vastavatele omanikele.

Selle dokumendi sisu on avaldamise ajal tpne. Siiski vib igal
ajal toimuda muudatuste ja tiendavate funktsioonide lisamine tark-
ja riistvarasse, kuid neid ei pruugita dokumendi selles versioonis
kajastada. Lahknevuste ilmnemisel vtke nende lahendamiseks hendust
GE Healthcarei tehnilise toega.

Kesolev dokument kirjutati ja kinnitati algselt inglise keeles
numbri all 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems, General Electric, turul kui GE
Healthcare.
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GE OEC Medical Systems, Inc. 384 Wright Brothers DriveSalt Lake
City, Utah 84116 U.S.A.801-328-9300

GE Medical Systems SCS 283 rue de la Minire78530 Buc,
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Lkinnllisi laitteita koskeva direktiivi (FI) Tm tuote tytt
neuvoston lkinnllisi laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY:
14.6.1993 liitteen II ehtojen mukaiset vaatimukset, kun siin on
vasemmalla oleva CE-vaatimustenmukaisuusmerkint.

Tm symboli ilmaisee, ett shk- ja elektroniikkalaiteromua ei saa
hvitt lajittelemattomana sekajtteen, vaan se on kerttv erikseen.
Pyyd valmistajan valtuutetulta edustajalta listietoja laitteen
hvittmisest.

Akkuihin ja niiden pakkauksiin liitetty erillinen kerysmerkki
ilmaisee, ett akku on kierrtettv tai hvitettv paikallisten ja
kansallisten lakien mukaisesti. Erillisen kerysmerkinnn alla olevat
kirjaimet ilmaisevat, sisltk akku tiettyj aineita (Pb = lyijy, Cd =
kadmium ja Hg = elohopea). Ympristlle ja ihmisten terveydelle
aiheutuvien mahdollisten haittojen vlttmiseksi on trke, ett kaikki
laitteesta poistetut merkityt akut kierrtetn tai hvitetn
asianmukaisesti.

Listietoja akun poistamisesta laitteesta turvallisesti on
huolto-oppaassa tai laitteen kyttohjeissa. Tietoa akkujen sisltmien
aineiden mahdollisista vaikutuksista

ympristn ja ihmisten terveyteen on
Internet-osoitteessa:http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

VAROITUS: Yhdysvaltain lain mukaan tt laitetta saa myyd vain
lkri tai lkrin mryksest.

TRKE: SILYT NM OHJEET. LUE TM KYTTOHJE ENNEN LAITTEEN KYTT.

Tt asiakirjaa ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman GE
Healthcaren kirjallista lupaa.

Muut tss mainitut tuotteiden ja yhtiiden nimet ovat
haltijoidensa omaisuutta.

Tmn asiakirjan tiedot pitvt paikkansa julkaisuhetkell.
Laitteeseen ja ohjelmistoon voidaan kuitenkin tehd
suunnittelumuutoksia ja lisominaisuuksia, joita ei ole kuvattu tss
asiakirjan versiossa. Listietoja saa GE Healthcaren tekniselt
tuelta, jos eroja ilmenee.

Tm asiakirja on alun perin kirjoitettu ja tarkistettu englannin
kielell, osanumero 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems, General Electric -konsernin yhti,
markkinointinimi GE Healthcare.
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Directive concernant les appareils mdicaux (FR)

Ce produit est conforme la Directive concernant les appareils
mdicaux, Council Directive 93/42/EEC: 14 juin 1993, suivant les
dispositions de lAnnexe II, lorsquil porte la Marque CE de
conformit illustre gauche.

Ce symbole indique que les quipements lectriques et lectroniques
uss ne doivent pas tre mis au rebut dans une dcharge municipale
sans tri mais doivent faire l'objet d'une collecte slective. Pour
plus d'informations concernant la mise hors service de votre
quipement, contactez un reprsentant agr par le fabricant.

Le symbole de collecte slective, appos la pile ou son emballage,
vous avertit que la pile doit tre recycle ou mise au rebut selon
les lois locales ou les lois du pays. Les lettres figurant sous le
symbole de triage indiquent si certains composants chimiques
(Pb=plomb, Cd=cadmium, Hg=mercure) sont prsents dans la pile. Pour
rduire les effets potentiels sur l'environnement et la sant
humaine, il est important de recycler ou de mettre au rebut de
manire approprie les piles marques retires de ce produit.

Pour de plus amples informations sur la scurit lors du retrait
de la pile hors de l'quipement, veuillez consulter le Manuel de
maintenance ou les instructions sur l'appareil. Des informations
sur les effets potentiels sur l'environnement et la sant

humaine des substances utilises dans la fabrication des piles
sont disponibles l'adresse :
http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

PRCAUTION : selon la loi fdrale amricaine, cet appareil ne peut
tre vendu que par un mdecin ou sur l'ordre d'un mdecin.

IMPORTANT : CONSERVER CES INSTRUCTIONS. VEUILLEZ LIRE CE MANUEL
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Ce manuel ne peut tre reproduit, en totalit ou en partie, sans
l'autorisation crite de GE Healthcare.

Les autres noms de produit et de socit mentionns dans le prsent
manuel sont la proprit de leurs dtenteurs respectifs.

Les informations que contient ce document sont exactes au moment
de la publication. Nanmoins, des modifications de conception et de
nouvelles fonctionnalits peuvent tre incorpores tout moment au
matriel et aux logiciels cits dans ce document, sans que cela soit
reflt dans cette version du document. En cas de divergences,
contactez le support technique de GE Healthcare pour plus de
dtails.

lorigine, ce document a t crit et vrifi en anglais, numro de
pice 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems, filiale de General Electric, distribue
ses produits sous le nom de GE Healthcare.
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Richtlinie fr medizinische Vorrichtung (DE) Dieses Produkt ist
in bereinstimmung mit der Richtlinie fr medizinische Vorrichtungen
(MDD), Richtlinie des Rates 93/42/EEC: 14. Juni 1993, gem den
Bestimmungen in Anhang II, wenn es mit dem CE-Konformittszeichen
(Abbildung links) versehen ist.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Elektro- und
Elektronik-Altgerte nicht mit dem Hausmll (Restmll) entsorgt werden
drfen, sondern der getrennten Verwertung zugefhrt werden mssen.
Wenden Sie sich an einen autorisierten Vertreter des Herstellers,
um Informationen ber die Entsorgung der Gerte zu erhalten.

Das Symbol fr die getrennte Sammlung ist auf Batterien oder
deren Verpackung angebracht, um Ihnen anzuzeigen, dass die Batterie
in bereinstimmung mit lokal oder landesweit geltenden Gesetzen
wiederverwertet bzw. entsorgt werden muss. Die Buchstaben unterhalb
des Symbols fr getrennte Sammlung geben an, ob bestimmte Elemente
(Pb=Blei, Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber) in der Batterie enthalten
sind. Um mgliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu
minimieren, ist es wichtig, dass smtliche gekennzeichneten
Batterien, die von Ihnen aus dem Produkt entfernt wurden,
ordnungsgem wiederverwertet bzw. entsorgt werden.

Fr Informationen darber, wie die Batterie auf sichere Art und
Weise aus dem Gert entfernt werden kann, beziehen Sie sich bitte
auf das Service-Handbuch oder die Produktanleitungen. Informationen
zu mglichen Auswirkungen der in den Batterien verwendeten Stoffe
auf Umwelt und Gesundheit sind unter dieser URL verfgbar:

http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

VORSICHTSHINWEIS: Entsprechend dem Bundesrecht in den
Vereinigten Staaten von Amerika ist der Verkauf des Gertes ohne
rztliche Verschreibung untersagt.

WICHTIG: BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF. LESEN SIE DIESES
HANDBUCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.

Das vorliegende Handbuch darf weder ganz noch teilweise ohne
vorherige schriftliche Genehmigung von GE Healthcare vervielfltigt
werden.

In diesem Text angefhrte Produkt- und Unternehmensnamen Dritter
sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Der Inhalt dieses Dokuments ist zum Zeitpunkt der Herausgabe
zutreffend. Allerdings knnen jederzeit nderungen der Konstruktion
vorgenommen und zustzliche Funktionen in die Hardware und Software
integriert werden, die in dieser Version des Dokumentes nicht
bercksichtigt werden. Falls Abweichungen auftreten, setzen Sie sich
zwecks Klarstellung mit dem technischen Support von GE Healthcare
in Verbindung.

Dieses Dokument wurde ursprnglich in englischer Sprache
verfasst, Teilenummer 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems, ein Unternehmen der General Electric
Gruppe, vermarktet seine Produkte unter dem Namen GE
Healthcare.
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(EL) , 93/42/: 14 1993, II, CE , .

. .

. (Pb=, Cd=, Hg=). , .

, .

:
http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

: ... .

: . .

GE Healthcare.

.

. , , . , GE Healthcare .

5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems, General Electric, GE Healthcare.
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Orvostechnikai kszlkekre vonatkoz irnyelv (HU)

Ez a termk - amennyiben szerepel rajta a megfelelsget mutat, bal
oldalon lthat CE-jelzs - megfelel az Orvostechnikai eszkzkrl szl,
1993. jnius 14-n kelt 93/42/EGK tancsi irnyelv kvetelmnyeinek,
eleget tve a II. mellkletben foglaltaknak.

Ez a szimblum azt jelzi, hogy a leselejtezett elektromos s
elektronikus berendezseket nem szabad az mlesztett hztartsi
hulladkok kz dobni; szelektven kell gyjteni ket. Krjk, forduljon a
gyrt hivatalos kpviselethez a berendezs leselejtezsvel kapcsolatos
tjkoztatsrt.

Az akkumultorokra vagy azok csomagolsra ragasztott elklntett
gyjts jells arrl tjkoztat, hogy az akkumultort a helyi vagy orszgos
jogszablyoknak megfelelen kell jrahasznostani vagy hulladkknt
kezelni. A szelektv hulladkgyjts szimbluma alatt lthat betk azt
jelzik, hogy tartalmaz-e az akkumultor bizonyos elemeket (Pb=lom,
Cd=kadmium, Hg=higany). A krnyezetre s az emberi egszsgre gyakorolt
potencilis hatsok minimalizlsa rdekben fontos, hogy a termkbl
eltvoltott sszes jellt akkumultor megfelelen jrahasznostsra illetve
rtalmatlantsra kerljn.

Krjk, hogy az akkumultor kszlkbl val biztonsgos eltvoltsra
vonatkoz informcikrt olvassa el a szervizknyvet vagy a kszlk
hasznlati utastst. Az akkumultorokban hasznlt anyagok krnyezetre s
egszsgre gyakorolt lehetsges

hatsairl az albbi URL-cmen kaphat tjkoztatst:
http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

FIGYELMEZTETS: Az USA szvetsgi trvnyeinek rtelmben az eszkz
kizrlag orvos ltal vagy orvos megrendelsre rtkesthet.

FONTOS! RIZZE MEG EZT AZ TMUTATT. KRJK, HOGY A BERENDEZS
HASZNLATA ELTT OLVASSA EL A KZIKNYVET.

Ez a kziknyv vagy annak rszei nem msolhatk a GE Healthcare
rsbeli engedlye nlkl.

A jelen dokumentumban emltett egyb termkek s cgnevek az adott
tulajdonosuk.

A jelen dokumentum tartalma a kiads idpontjban pontosan megfelel
a valsgnak. Brmikor megvltoztathat azonban a hardver konstrukcija,
valamint j funkcikkal bvthet a szoftver s a hardver, s ezeket a
vltoztatsokat a dokumentum jelenlegi verzija mr nem fogja
tartalmazni. A felmerl eltrsek tisztzsa rdekben lpjen kapcsolatba a
GE Healthcare mszaki tmogatsval.

Ez a dokumentum eredetileg angol nyelven kszlt s kerlt
ellenrzsre, a kiadvny szma: 5376347-199DEV.

A GE OEC Medical Systems a General Electric Company egyik
lenyvllalata GE Healthcare nven folytatja zleti tevkenysgt.
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Direttiva sui dispositivi medicali (IT) Questo prodotto conforme
alla Direttiva sui dispositivi medicali, Direttiva 93/42/CEE del
Consiglio: 14 giugno 1993, secondo le disposizioni dell'Allegato
II, quando reca il Marchio di conformit CE mostrato a sinistra.

Questo simbolo indica che l'apparecchiatura elettrica ed
elettronica non deve essere smaltita tra i rifiuti urbani
indifferenziati e deve essere raccolta separatamente. Contattare un
rappresentante autorizzato dal costruttore per informazioni in
merito allo smantellamento dell'apparecchiatura.

Il simbolo di raccolta separata viene impresso su una pila, o
sulla sua confezione, per consigliare che necessario riciclare o
smaltire la pila secondo le leggi locali e nazionali. Le lettere
situate sotto al simbolo di raccolta separata indicano se la pila
contiene alcuni elementi (Pb=Piombo, Cd=Cadmio, Hg=Mercurio). Per
ridurre i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute dell'uomo,
importante che tutte le pile contrassegnate, rimosse dal prodotto,
vengano correttamente riciclate o smaltite.

Per informazioni sulle modalit di rimozione sicura della pila
dal dispositivo, consultare il manuale di servizio o le istruzioni
dell'apparecchiatura. Le informazioni sui possibili

effetti sull'ambiente e sulla salute dell'uomo, relative alle
sostanze utilizzate nelle pile, sono disponibili a questo URL:

http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

ATTENZIONE: Le leggi federali degli Stati Uniti limitano
l'acquisto di questo dispositivo da, o per conto di, un medico.

IMPORTANTE: CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. LEGGERE IL PRESENTE
MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA.

Non consentita la riproduzione, totale o parziale, del presente
manuale senza il consenso scritto di GE Healthcare.

Altri nomi di prodotti e di societ menzionati in questo
documento sono propriet dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento accurato al momento della
pubblicazione. Le modifiche al modello e alle funzioni aggiuntive
possono, tuttavia, in qualsiasi momento, essere incorporate
nell'hardware e nel software, e possono non essere rispecchiate in
questa versione del documento. Contattare il supporto tecnico GE
Healthcare per chiarimenti, nel caso in cui vi siano
discrepanze.

Il presente documento stato originalmente scritto e verificato
in inglese, numero parte 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems, una societ General Electric, nota sul
mercato come GE Healthcare.
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(JA) II 93/42/EEC1993 6 14

Pb=Cd=Hg=

url :
http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

:

GE Healthcare

GE Healthcare

5376347-199DEV

GE OEC Medical Systems GE Healthcare
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(KO) CE , II (Medical Device Directive), (Council Directive)
93/42/EEC: 1993 6 14 .

. .

. (Pb= , Cd= , Hg= ) . , .

.

URL :
http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

: .

: . .

GE Healthcare .

.

. , . GE Healthcare .

, 5376347-199DEV .

GE OEC Medical Systems General Electric GE Healthcare .
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Medicnas ieru direktva (LV)is produkts atbilst medicnas ieru
direktvai, padomes direktvai 93/42/EEC (1993. gada 14. jnijs) 2.
pielikuma nosacjumiem, ja uz produkta ir CE zme, kas redzama pa
kreisi.

is simbols norda, ka no nolietotas elektrisks un elektronisks
aparatras aizliegts atbrvoties, to izmetot kopjs atkritumu izmeanas
viets, t jsavc atsevii. Ldzu, sazinieties ar autoriztu raotja
prstvi, lai noskaidrotu skku informciju par atbrvoanos no
aparatras

Atsevis savkanas simbols ir iespiests uz baterijas vai ts
iesaiojuma, iesakot no ts atbrvoties vai to atkrtoti izlietot saska
ar vietjiem vai valsts likumiem. ie burti zem atsevis savkanas
simbola norda, kdus elementus (Pb=svins, Cd=kadmijs, Hg=dzvsudrabs)
satur baterija. Lai mazintu iespjamo ietekmi uz vidi un cilvka
veselbu, svargi veikt atzmto bateriju, kas izemtas no ierces,
pareizu utilizanu vai izmeanu.

Lai uzzintu, k bateriju droi izemt no ierces, ldzu, mekljiet
informciju tehnisks apkalpes pamcb vai aprkojuma lietoanas
nordjumos. Informcija par baterijs izmantoto vielu potencilo
ietekmi uz vidi un cilvka veselbu ir pieejama aj URL:

http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

BRDINJUMS: ASV likums nosaka, ka o ierci drkst prdot tikai rsts
vai pc rsta rkojuma.

SVARGI: SAGLABJIET OS NORDJUMUS. LDZU, PIRMS APRKOJUMA LIETOANAS
IZLASIET O PAMCBU.

Pamcbu aizliegts pilnb vai daji prpublict bez GE Healthcare
rakstiskas ataujas.

Visi eit minto iekrtu un uzmumu nosaukumi pieder to paumtiesbu
turtjiem.

Publicanas laik dokumenta saturs ir preczs. Tomr jebkur laik var
tikt maints aparatras vai programmatras dizains un papildu
funkcijas, kas var nebt iekautas aj dokumenta versij. Sazinieties
ar GE Healthcare tehnisk atbalsta nodau, lai noskaidrotu raduos
jautjumus.

Dokuments skotnji uzrakstts un apstiprints angliski, daas numurs
5376347-199DEV

GE OEC Medical Systems, General Electric uzmums, tirg darbojas
ar nosaukumu GE Healthcare.
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Medicinos prietais direktyva (LT) is gaminys atitinka 1993 m.
birelio mn. 14 d. Medicinos prietais direktyvir, Tarybos direktyv
93/42/EEB vadovaujantis II Priedo nuostatomis, kai yra
pritvirtintas CE atitikties enklas (kaip pavaizduota kairje).

iuo simboliu nurodoma, kad elektros ir elektronini prietais
atliekos negali bti alinamos kaip buitins neriuojamos atliekos, o
turi bti alinamos atskirai. Nordami gauti informacijos apie js
prietaiso eksploatacijos sustabdym, susisiekite su gamintojo
galiotu atstovu.

Prie akumuliatoriaus arba jo pakuots pritvirtintas atskiro
surinkimo simbolis, nurodantis, kad akumuliatori reikia perdirbti
arba utilizuoti pagal vietinius arba alies statymus. Po atskiro
atliek surinkimo simboliu esanios raids nurodo, koki element yra
akumuliatoriuje (Pb=vinas, Cd=kadmis, Hg=gyvsidabris). Kad bt
ivengta neigiamo poveikio aplinkai ir moni sveikatai, labai svarbu,
kad i prietaiso iimti paymti akumuliatoriai bt atitinkamai
perdirbami arba alinami.

Nordami suinoti, kaip saugiai iimti akumuliatori i prietaiso,
skaitykite naudotojo vadovo arba prietaiso instrukcijas.
Informacijos apie potencial akumuliatoriuose naudojam mediag poveik
aplinkai ir moni sveikatai rasite spustelj URL:

http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

ATSARGUMO PRIEMONES: JAV Federaliniai statymai leidia prietais
parduoti tik pagal gydytojo recept arba nurodym.

SVARBU: SAUGOKITE IAS INSTRUKCIJAS. PRAOME PERSKAITYTI VADOV
PRIE NAUDOJANT RANG.

io naudotojo vadovo, viso ar dalimis, negalima platinti negavus
ratiko GE Healthcare leidimo.

Kiti tekste minimi produkt bei moni pavadinimai nuosavybs teise
priklauso atitinkamiems j savininkams.

io dokumento informacija yra tiksli jo publikavimo metu. Taiau
bet kuriuo metu gali bti atlikti tiek technins, tiek programins
rangos pakeitimai bei papildymai, kurie gali bti neatspindti ioje
dokumento versijoje. Pastebj neatitikim ir nordami pasitikslinti,
susisiekite su GE Healthcare Technins pagalbos skyriumi.

io dokumento originalas buvo paraytas ir patikrintas angl kalba,
serijos numeris 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems yra General Electric grups mon,
prisistatanti rinkoje kaip GE Healthcare.
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Medisinsk enhetsdirektiv (NO) Dette produktet overholder
direktivet for medisinske enheter, rdsdirektiv 93/42/EEC: fra 14.
juni 1993 iflge bestemmelsene i bilag II, nr det brer CE-merket for
overholdelse vist til venstre.

Dette symbolet angir at elektrisk og elektronisk avfall ikke m
kastes i usortert husholdningsavfall, men samles inn separat.
Kontakt en autorisert representant for produsenten for f
informasjon om avhendig av utstyret.

Det separate innsamlingssymbolet finnes p batteriet eller
emballasjen for angi at batteriet m resirkuleres eller avhendes i
samsvar med lokale eller nasjonale lover. Bokstavene under det
separate innsamlingssymbolet angir om batteriet inneholder visse
elementer (Pb=bly, Cd=kadmium, Hg=kvikkslv). For begrense
potensiell innvirkning p milj og helse, er det viktig at alle
merkede batterier som tas ut av produktet resirkuleres eller
avhendes p en egnet mte.

For informasjon om hvordan batteriet trygt kan tas ut av
enheten, se servicehndboken eller utstyrsanvisningene. Informasjon
om potensiell innvirkning p milj og helse stoffene i batteriene kan
ha, finnes i denne koblingen:

http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

FORHOLDSREGEL: Amerikanske fderale lover begrenser salg av denne
enheten som foreskrevet av en lege.

VIKTIG: TA VARE P DISSE ANVISNINGENE. LES DENNE HNDBOKEN FR DU
BRUKER UTSTYRET.

Denne brukerhndboken kan ikke reproduseres, verken delvis eller
i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra GE Healthcare.

Andre produkt- og bedriftsnavn nevnt her tilhrer de respektive
eierne.

Innholdet i dette dokumentet var korrekt ved utgivelse. Endring
i design og funksjon i maskinvare og programvare kan imidlertid
foretas nr som helst uten at dette er tatt med i denne utgaven av
dokumentet. Ta kontakt med teknisk sttte hos GE Healthcare for f
avklart eventuelle uoverensstemmelser.

Dette dokumentet ble opprinnelig skrevet og kontrollert p
engelsk, delnummer 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems, et General Electric-firma, er p markedet
som GE Healthcare.
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Dyrektywa dotyczca wyrobw medycznych (PL)

Produkt spenia wymagania okrelone w Dyrektywie MDD (Medical
Device Directive), Dyrektywie rady 93/42/EEC z dnia 14 lipca 1993,
zgodnie z postanowieniami Zacznika II, jeli urzdzenie jest
oznakowane znakiem zgodnoci CE widocznym z lewej strony.

Ten symbol oznacza, e zuytego sprztu elektrycznego i
elektronicznego nie wolno wyrzuca do nieposegregowanych odpadw
komunalnych. Sprzt taki musi by skadowany oddzielnie. W celu
uzyskania informacji dotyczcych utylizacji wyposaenia naley
skontaktowa si z autoryzowanym przedstawicielem producenta.

Symbol wskazujcy oddzielne gromadzenie i utylizowanie odpadw,
umieszczony na baterii lub na jego opakowaniu oznacza, e bateria
powinna by utylizowany zgodnie z lokalnie obowizujcymi przepisami
lub Przepisami krajowymi. Poniej znajduj si symbole pierwiastkw
chemicznych (Pb=ow, Cd=kadm, Hg=rt), ktre wystpuj w bateriach. Aby
zminimalizowa potencjalne oddziaywanie na rodowisko i zdrowie
ludzi, wszystkie baterie oznaczone w ten sposb naley utylizowa w
prawidowy sposb.

Wicej informacji na temat bezpiecznej utylizacji baterii
zamieszczono w podrczniku i instrukcji obsugi. Informacje na temat
potencjalnego oddziaywania substancji

uytych w bateriach na rodowisko i zdrowie ludzi s dostpne pod
adresem:http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

PRZESTROGA: Prawo Stanw Zjednoczonych zezwala na sprzeda tego
urzdzenia jedynie przez lekarzy lub na ich zlecenie.

WANE: ZACHOWAJ NINIEJSZY PODRCZNIK. ZAPOZNAJ SI Z PODRCZNIKIEM
PRZED PRZYSTPIENIEM DO UYTKOWANIA URZDZENIA.

Podrcznik ani w caoci, ani we fragmentach nie moe by powielany
bez pisemnej zgody firmy GE Healthcare.

Prawa do pozostaych nazw produktw i firm wymienionych w tym
dokumencie nale do ich wacicieli.

Tre niniejszego dokumentu przedstawia stan z dnia publikacji.
Zastrzega si moliwo wprowadzenia w urzdzeniu i oprogramowaniu w
dowolnym czasie zmian konstrukcyjnych, ktre mog by nieuwzgldnione w
niniejszej wersji dokumentu. W przypadku wystpienia rozbienoci
naley wyjani je, kontaktujc si z obsug techniczn firmy GE
Healthcare.

Niniejszy dokument zosta oryginalnie zapisany i zweryfikowany w
jzyku angielskim, numer dokumentu 5376347-199DEV.
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Firma GE OEC Medical Systems, naleca do firmy General Electric,
wystpuje na rynku jako GE Healthcare.

GE OEC Medical Systems, Inc. 384 Wright Brothers DriveSalt Lake
City, Utah 84116 USA801-328-9300

GE Medical Systems SCS 283 rue de la Minire78530 Buc,
FrancjaTel.: (+33) 1 30 70 40 40 Faks: (+33) 1 30 70 44 40
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Directiva privind dispozitivele medicale (RO)

Acest produs este conform cu Directiva privind dispozitivele
medicale, Directiva Consiliului 93/42/EEC: iunie 14, 1993, pe baza
prevederilor Anexei II, atunci cnd prezint Marcajul de Conformitate
CE, indicat n partea stng.

Acest simbol indic faptul c deeurile electrice i electronice ale
echipamentului nu trebuiesc depozitate nainte de a fi sortate i
trebuiesc colectate separat. V rugm s contactai un reprezentant
autorizat al productorului pentru informaii cu privire la
dezafectarea echipamentului dumneavoastr.

Simbolul de colectare separat este lipit pe baterie, sau pe
ambalajul acesteia, pentru a v informa asupra faptului c bateria
trebuie reciclat sau depus la deeuri n conformitate cu legile
locale sau naionale. Literele de sub simbolul de colectare separat
indic dac anumite elemente (Pb=Plumb, Cd=Cadmium, Hg=Mercur) sunt
coninute de baterie. Pentru a minimiza potenialele efecte asupra
mediului i sntii umane, este important ca toate bateriile marcate
pe care le scoatei din produs s fie reciclate sau depuse la deeuri
n mod corect.

Pentru informaii privind modul n care bateriile pot fi scoase n
siguran din produs, v rugm consultai manualul de service sau
instruciunile aferente echipamentului. Informaii despre potenialele
efecte asupra mediului i sntii umane ale

substanelor coninute de baterii sunt disponibile la aceast adres
url:
http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

ATENIE: Legea federal american limiteaz vnzarea acestui
dispozitiv de ctre sau la comanda unui medic.

IMPORTANT: SALVAI ACESTE INSTRUCIUNI. V RUGM S CITII ACEST
MANUAL NAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL.

Acest manual nu poate fi reprodus, n parte sau n ntregime, fr
permisiunea scris a GE Healthcare.

Alte denumiri de produse i companii menionate n acest material
sunt proprietatea deintorilor afereni.

Coninutul acestui document este valabil la momentul publicrii.
Totui, modificri de design i funcii suplimentare pot fi, n orice
moment, integrate n hardware i software i este posibil s nu fie
reflectate n aceast versiune a documentului. Contactai Serviciul de
Asisten Tehnic GE Healthcare pentru clarificri, n cazul n care apar
discrepane.

Acest document a fost redactat i verificat la origine n limba
englez, numr component 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems, o companie General Electric, aflat pe
pia sub denumirea GE Healthcare.
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GE OEC Medical Systems, General Electric, GE Healthcare.

GE OEC Medical Systems, Inc. 384 Wright Brothers DriveSalt Lake
City, Utah 84116 U.S.A.801-328-9300

GE Medical Systems SCS 283 rue de la Minire78530 Buc,
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Direktiva o medicinskim ureajima (SR) Ovaj proizvod je u skladu
sa Direktivom o medicinskim ureajima, Savet direktive 93/42/EEC od
14. juna, 1993, a u vezi sa Aneksom II, kad nosi oznaku usklaenosti
CE pokazanu sa leve strane.

Ovaj simbol oznaava da otpadna elektrina i elektronska oprema ne
sme da bude odloena kao nesortirani komunalni otpad, ve se mora
sakupljati odvojeno. Obratite se ovlaenom predstavniku proizvoaa za
informacije u vezi sa povlaenjem opreme iz upotrebe.

Simbol koji oznaava odvojeno odlaganje nalazi se na bateriji ili
na njenom pakovanju, kako bi vas uputio da baterija mora da bude
reciklirana ili odloena u skladu sa lokalnim ili dravnim zakonima.
Slova ispod simbola za posebno sakupljanje ukazuju da se odreeni
elementi (Pb=Olovo, Cd=Kadmijum, Hg=iva) nalaze u bateriji. Da bi
se smanjili mogui uticaji na okruenje i ljudsko zdravlje, vano je
da se sve obeleene baterije koje ste uklonili iz proizvoda pravilno
recikliraju ili odloe na otpad.

Za informacije o tome kako baterija moe bezbedno da se ukloni iz
ureaja, pogledajte prirunik za servis ili uputstvo za opremu.
Informacije o moguim uticajima supstanci koje se nalaze u
baterijama na okruenje i ljudsko zdravlje mogu se nai na ovoj url
adresi:

http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

OPREZ: Savezni zakon SAD ograniava da se ovaj ureaj prodaje od
strane ili po nalogu lekara.

VANO: SAUVAJTE OVA UPUTSTVA. MOLIMO VAS DA PROITATE OVO UPUTSTVO
PRE UPOTREBE OPREME.

Ovaj prirunik se ne sme umnoavati, u celosti ili delimino, bez
pismenog odobrenja GE Healthcare.

Imena ostalih proizvoda i kompanija koja se pominju u njemu su
vlasnitvo njihovih respektivnih vlasnika.

Sadraj ovog dokumenta je taan u vreme izdavanja. Ipak, promene u
dizajnu i dodatnim karakteristikama mogu, u bilo kom trenutku, biti
inkorporirane u raunarsku opremu i softver i moda nee biti
prikazane u ovoj verziji dokumenta. Pozovite slubu tehnike pomoi
kompanije GE Healthcare za objanjenje, ako se pojave
nesaglasnosti.

Ovaj dokument je originalno napisan i verifikovan na engleskom
jeziku, broj dela 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems, General Electric kompanija, nastupa na
tritu kao GE Healthcare.
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GE OEC Medical Systems, Inc. 384 Wright Brothers DriveSalt Lake
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Smernica o medicnskych zariadeniach (SK) Tento vrobok spa
ustanovenia smernice o medicnskych zariadeniach, smernica Rady
93/42/EHS: z da 14. jna 1993, doplnen 2007/47/07 (poda uplatnenia)
nasledujcimi ustanoveniami Prlohy II, ke je oznaen znakou zhody CE
zobrazenej naavo.

Tento symbol uvdza, e odpad z elektrickch a elektronickch
zariaden sa nesmie likvidova ako netrieden komunlny odpad, ale mus
sa separova . Kontaktujte autorizovanho zstupcu vrobcu, ktor vm
poskytne informcie o vyraden zariadenia.

Na batrii alebo na obale sa nachdza symbol separovania, ktor
upozoruje na to, e batria sa mus recyklova alebo likvidova v slade
s miestnymi zkonmi alebo zkonmi krajiny. Psmen pod symbolom
separovanho zberu symbolizuj, i batria obsahuje urit prvky
(Pb=olovo, Cd=kadmium, Hg=ortu). Pre znenie potencilnych inkov na
ivotn prostredie a udsk zdravie je dleit, aby ste vetky batrie,
ktor boli vybrat z vrobku, sprvne zrecyklovali alebo
zlikvidovali.

Informcie o bezpenom odstrnen batri z tohto zariadenia uvdza
servisn prruka alebo pokyny k zariadeniu. Informcie o monch inkoch
ltok, pouitch v batrii, na ivotn prostredie a udsk zdravie njdete
na tejto URL adrese:

http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

VAROVANIE: Federlne zkony USA obmedzuj predaj tohto zariadenia
iba objednvku alebo pokyn lekra.

DLEIT: USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY. PRED POUITM TOHTO ZARIADENIA
SI PROSM PRETAJTE TTO PRRUKU.

Tto prruka sa nesmie reprodukova ani ako celok, ani jej as , bez
psomnho povolenia GE Healthcare.

Ostatn nzvy vrobkov a spolonost, ktor sa spomnaj v tomto
dokumente, s vlastnctvom prslunch majiteov.

Obsah tohto dokumentu je v ase publikcie presn. Do hardvru a
softvru vak mu by kedykovek zakomponovan zmeny dizajnu a doplnkov
funkcie, ktor nemusia by zahrnut v tejto verzii dokumentu. Ak
vznikn nejasnosti, vysvetlenie vm poskytne technick podpora GE
Healthcare.

Tento dokument bol pvodne napsan a overen v anglitine, . asti
5376347-199DEV.

Spolonos General Electric prichdza na trh ako GE Healthcare.
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Direktiva o medicinskih pripomokih (SL) Ta izdelek je v skladu z
Direktivo o medicinskih pripomokih, Direktiva Sveta 93/42/EGS: 14
junij 1993, sledi predpisom Priloge II, ko nosi CE oznako
skladnosti prikazano na levi.

Ta simbol pomeni, da se elektrinih odpadkov in odpadkov
elektrine opreme ne sme odstraniti kot nesortiran komunalen odpad,
temve mora biti zbran loeno. Kontaktirajte pooblaenega predstavnika
proizvajalca za informacije v zvezi z odstranjevanjem vae
opreme.

Simbol za loeno zbiranje je prilepljen na baterijo ali njeno
embalao, ter svetuje, da je baterijo treba reciklirati ali
odstraniti v skladu z lokalnimi ali dravnimi zakoni. rke pod
simbolom za loeno zbiranje prikazujejo, e baterija vsebuje doloene
elemente (Pb=svinec, Cd=kadmij, Hg=ivo srebro). Za zmanjanje monih
uinkov na okolje in loveko zdravje, je pomembno, da vse oznaene
baterije, ki jih odstranite iz izdelka, reciklirate ali
odstranite.

Za informacije kako varno odstraniti baterijo iz naprave,
prosimo da upotevate prironik ali navodila opreme. Informacije o
monih uinkih substanc, uporabljenih v baterijah,

na okolje in loveko zdravje, so na voljo na tem naslovu:
http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

POZOR: Zvezni zakon ZDA omejuje prodajo pripomoka na zdravnike
oz. po naroilu zdravnika.

POMEMBNO: SHRANITE TA NAVODILA. PREBERITE TA PRIRONIK, PREDEN
UPORABITE OPREMO.

Tega prironika se ne sme razmnoevati, deloma ali v celoti, brez
pisnega dovoljenje GE Healthcare.

Drugi izdelki ali imena podjetij omenjena tukaj, so last
njihovih individualnih lastnikov.

Vsebina tega dokumenta je tona v asu objave. Vendar se lahko ob
vsakem asu dodajo spremembe v obliki ter dodatne funkcije v strojni
in programski opremi, ki morda niso opisane v tej verziji
dokumenta. Kontaktirajte tehnino podporo GE Healthcare za
razjasnitev, e nastopijo neskladnosti.

Ta dokument je bil prvotno napisan in overjen v angleini,
tevilka dela 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems, podjetje General Electric-a, vstopa na
trg kot GE Healthcare.
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Directiva sobre dispositivos mdicos (ES) Este producto cumple
con la Directiva sobre dispositivos mdicos, Directiva 93/42/CEE del
Consejo: 14 de junio, 1993, segn las disposiciones del Anexo II,
cuando lleva la Marca de conformidad CE mostrada a la
izquierda.

Este smbolo indica que los residuos de los equipos electrnicos y
elctricos no se deben desechar con el resto de residuos
municipales, sino que se deben desechar por separado. Pngase en
contacto con un representante autorizado del fabricante para
obtener ms informacin sobre cmo desechar el equipo.

El smbolo de coleccin independiente est pegado en la batera o su
embalaje, para advertir que debe reciclarse o desecharse de acuerdo
con la legislacin local o nacional. Las letras situadas debajo del
smbolo de la coleccin individual indican si la batera contiene
determinados elementos (Pb=plomo, Cd=cadmio, Hg=mercurio). Para
minimizar los posibles efectos en el medioambiente y la salud
pblica, es importante que todas las bateras marcadas que retire del
producto se reciclen o desechen adecuadamente.

Para informarse de cmo retirar la batera del dispositivo con
seguridad, consulte el manual de asistencia tcnica o las
instrucciones del equipo. La informacin acerca de

los posibles efectos en el medioambiente y la salud pblica de
las sustancias contenidas en las bateras est disponible en la
siguiente direccin web:

http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

PRECAUCIN: la ley federal de EE.UU. restringe la venta de este
dispositivo a la venta por un mdico o mediante la prescripcin de un
mdico.

IMPORTANTE: GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. LEA ESTE MANUAL ANTES DE
UTILIZAR EL EQUIPO.

Este manual no se debe copiar, en su totalidad o en parte, sin
el permiso por escrito de GE Healthcare.

Los nombres de otros productos y empresas mencionados en el
presente documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

El contenido de este documento se adeca al momento de la
publicacin. No obstante, pueden incorporarse cambios en el diseo y
funciones adicionales en cualquier momento, en el hardware y el
software, y es posible que esto no se refleje en esta versin del
documento. Pngase en contacto con la asistencia tcnica de GE
Healthcare si necesita alguna aclaracin, en el caso de que surjan
discrepancias.

Este documento fue originalmente escrito y verificado en ingls,
nmero de pieza 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems, compaa del grupo General Electric,
cambia su nombre por GE Healthcare.
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Direktiv fr medicinska apparater (SV) Den hr produkten uppfyller
direktivet fr medicinska apparater, rdets direktiv 93/42/EEG: Juni
14, 1993, fljt av bestmmelserna i bilaga II, vilket indikeras av
CE-mrket fr verensstmmelse som visas till vnster.

Den hr symbolen indikerar att frbrukad elektrisk och elektronisk
utrustning inte fr slngas som osorterat hushllsavfall, utan mste
lmnas in p en tervinningsstation. Kontakta en behrig representant
fr tillverkaren och frga efter information om avsttning av
utrustningen.

Symbolen fr separat insamling sitter p batteriet eller dess
frpackning och informerar dig om att batteriet mste tervinnas eller
kasseras enligt gllande lagstiftning i respektive land. Bokstverna
nedanfr den separata samlingssymbolen indikerar huruvida batteriet
innehller ett srskilt mne (Pb=bly, Cd=kadmium, Hg=kvicksilver). Fr
att minimera eventuella risker fr milj och hlsa r det viktigt att
alla mrkta batterier som du avlgsnar frn produkten tervinns eller
kasseras p rtt stt.

Information om hur batteriet avlgsnas frn enheten p ett skert
stt finns i servicehandboken eller i anvisningarna till
utrustningen. Information om hur de mnen

som anvnds i batterier kan pverka p milj och hlsa finns
tillgnglig p den hr webbadressen:
http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

VIKTIGT! Enligt federal lagstiftning i USA fr denna enhet endast
sljas av en lkare eller p dennes ordination.

VIKTIGT! SPARA DESSA ANVISNINGAR. LS DEN HR HANDBOKEN INNAN DU
HANTERAR UTRUSTNINGEN.

Den hr handboken fr inte terges i sin helhet eller delvis utan
skriftligt tillstnd frn GE Healthcare.

Andra namn p produkter och fretag som frekommer i texten tillhr
sina respektive gare.

Innehllet i det hr dokumentet r korrekt vid tiden fr
publiceringen. ndrad design och ytterligare funktioner kan
emellertid nr som helst inlemmas i maskinvaran och programvaran och
behver inte terspeglas i den hr versionen av dokumentet. Kontakta
GE Healthcares tekniska support fr klarlggande om avvikelser
framtrder.

Detta dokument skrevs och verifierades p engelska, artikelnummer
- 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems, som r ett General Electric-fretag
marknadsfrs som GE Healthcare.
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Tbbi aygt ynergesi (TR)Bu rn, solda gsterilen CE Uyumluluk
aretini tayorsa, Ek II hkmleri uyarnca Tbbi Cihaz Direktifi, Konsey
Direktifi 93/42/EEC: Haziran 14, 1993 ile uyumludur.

Bu simge, elektrikli veya elektronik donanm atklarnn
snflandrlmam ev at olarak atlmamas ve ayr olarak toplanmas
gerektiini gsterir. Donanmnzn elden karlmasyla ilgili bilgi iin
reticinin yetkili temsilcisine bavurun.

Ayr toplama simgesi, pile veya pilin ambalajna yaptrlmtr ve bu
pilin blgesel veya ulusal yasalara uygun olarak geri dntrlmesi ya
da elden karlmas gerektiini belirtir. Ayr toplama simgeli etikette
yer alan aadaki harfler baz elementlerin pilde olup olmadn gsterir
(Pb=Kurun, Cd=Kadmiyum, Hg=Cva). evre ve insan sal zerindeki
potansiyel etkileri en aza indirgemek iin, rnden kardnz tm iaretli
pillerin doru bir ekilde geri dntrlmesi veya atlmas nemlidir.

Pilin cihazdan gvenli bir ekilde nasl karlacayla ilgili bilgiler
iin servis klavuzuna veya donanm talimatlarna bavurun. Pillerde
kullanlan maddelerin evre ve insan sal zerindeki potansiyel
etkileri hakknda bilgiyi u adreste bulabilirsiniz:

http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.

UYARI: ABD Federal yasalarna gre bu cihaz hekim tarafndan veya
hekim isteiyle satlabilir.

NEML: BU TALMATLARI KAYDEDN. LTFEN CHAZI KULLANMADAN NCE BU
KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUN.

Bu klavuz GE Healthcare'in yazl izni olmadan tmyle veya ksmen
oaltlamaz.

Burada sz geen dier rn ve irket adlar sahiplerinin
mlkiyetindedir.

Bu belgenin ierii yaymlanma tarihi itibariyle dorudur. Ancak
donanm ve yazlma herhangi bir anda tasarm deiiklikleri ve ek
zellikler eklenebilir ve bunlar, belgenin bu srmnde bulunmayabilir.
Farkllklar ortaya karsa, aklk getirmek zere GE Healthcare Teknik
Desteine bavurun.

Bu belgenin orijinali ngilizce olarak yazlm ve dorulanmtr; para
numaras: 5376347-199DEV.

Bir General Electric irketi olan GE OEC Medical Systems, pazara
GE Healthcare adyla kacaktr.
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(UK) 93/42/EC 14 1993 , ( ).
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http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/index.html.
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: . , .

GE Healthcare.

, , .

. , , - , . GE Healthcare.

. 5376347-199DEV.

GE OEC Medical Systems, General Electric company, GE
Healthcare.
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Update (EN)Planned maintenance should be performed annually.
This maintenance should be performed by a GE OEC Medical Systems,
Inc. certified service engineer.

Atualizao (PT-BR)A manuteno planejada deve ser realizada
anualmente. Esta manuteno deve ser realizada por um engenheiro de
servios certificado pela GE OEC Medical Systems, Inc.

(BG) . , GE OEC Medical Systems, Inc.

(ZH-CN) GE OEC Medical Systems, Inc.

(ZH-TW) GE OEC Medical Systems, Inc.

Auriranje (HR) Planirano odravanje treba obaviti jednom godinje.
To odravanje obavlja ovlateni serviser tvrtke GE OEC Medical
Systems, Inc.

Aktualizace (CS)Kad rok je nutno provdt plnovanou drbu. Tuto
drbu mus provdt certifikovan servisn technik spolenosti GE OEC
Medical Systems, Inc.

Opdatering (DA) Planlagt vedligeholdelse skal udfres hvert r.
Denne vedligeholdelse skal udfres af en certificeret
servicetekniker fra GE OEC Medical Systems, Inc.

Update (NL)Periodiek onderhoud moet jaarlijks plaatsvinden. Het
onderhoud moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd monteur
van GE OEC Medical Systems, Inc.

Vrskendus (ET) Igal aastal tuleb teostada plaaniline hooldus.
Selle hoolduse peab lbi viima GE OEC Medical Systems. Inc.-i
sertifitseeritud hooldustehnik.

Pivitys (FI) Mraikaishuolto on tehtv kerran vuodessa. Huollon
saan tehd vain GE OEC Medical Systems, Inc:n valtuutettu
huoltoteknikko.

Mise jour (FR) La maintenance planifie doit tre effectue une
fois par an, par un technicien de maintenance GE OEC Medical
Systems, Inc. agr.

Update (DE)Planmige Wartungsarbeiten mssen jhrlich durchgefhrt
werden. Diese Wartungsarbeiten mssen von einem von GE OEC Medical
Systems, Inc. zertifizierten Techniker durchgefhrt werden.

(EL) . GE OEC Medical Systems, Inc.

Frissts (HU)Az temezett karbantartst vente el kell vgezni. Ezt a
karbantartst egy a GE OEC Medical Systems, Inc. cg ltal tanstott
szervizmrnknek kell elvgeznie.

Aggiornamento (IT)La manutenzione programmata dovrebbe essere
eseguita annualmente. Tale manutenzione dovrebbe essere eseguita da
un tecnico di assistenza certificato da GE OEC Medical Systems,
Inc.

(JA) 1 GE OEC Medical Systems, Inc.

(KO) GE OEC Medical Systems, Inc. .
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Atjauninjums (LV) Plnot apkope jveic reizi gad. Apkopi veic GE
OEC Medical Systems, Inc. sertificts servisa inenieris.

Atnaujinta informacija (LT)Planin prieir reikia atlikti kasmet.
iuos prieiros darbus turi atlikti bendrovs GE OEC Medical Systems,
Inc. sertifikat turintis serviso ininierius.

Oppdatering (NO) Planlagt vedlikehold br utfres rlig. Dette
vedlikeholdet skal utfres av en servicetekniker som er sertifisert
av GE OEC Medical Systems, Inc.

Aktualizacja (PL)Planowana konserwacja powinna by przeprowadzana
co roku. Musi ona by wykonywana przez autoryzowanego serwisanta
firmy GE OEC Medical Systems, Inc.

Actualizare (RO)ntreinerea planificat trebuie s fie efectuat
anual. Aceast ntreinere trebuie efectuat de ctre un inginer de
service autorizat de la GE OEC Medical Systems, Inc.

(RU) . , GE OEC Medical Systems, Inc.

Auriranje (SR)Planirano odravanje treba da se izvodi godinje.
Ovo odravanje treba da izvodi sertifikovani servisni inenjer
kompanije GE OEC Medical Systems, Inc.

Aktualizcia (SK) Kad rok sa m vykona plnovan drba. Tto drbu m
vykona certifikovan servisn technik GE OEC Medical Systems,
Inc.

Posodobitev (SL) Nartovano vzdrevanje se mora izvajati vsako
leto. Izvajati ga mora servisni inenir, ki ga je certificirala
druba GE OEC Medical Systems, Inc.

Actualizacin (ES)El mantenimiento planificado se debe realizar
de forma anual. Este mantenimiento lo debe realizar un tcnico
certificado de mantenimiento de GE OEC Medical Systems, Inc.

Uppdatering (SV) Planerat underhll ska utfras en gng per r.
Detta underhll ska utfras av en GE OEC Medical Systems, Inc.
certifierad servicetekniker.

Gncelleme (TR)Ylda bir defa planl bakm gerekletirilmelidir.
Bakm, GE OEC Medical Systems, Inc. tarafndan yetkilendirilmi bir
servis teknisyeni tarafndan yaplmaldr.

(UK) . , GE OEC Medical Systems, Inc.
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